De : ALERTE 
Envoyé : vendredi 12 juillet 2013 14:33
À : ARS13-ALERTE; ARS14-ALERTE; ARS21-ALERTE; ARS25-ALERTE; ARS2A-ALERTE; ARS31-ALERTE; ARS33-ALERTE; ARS34-ALERTE; ARS35-ALERTE; ARS44-ALERTE; ARS45-ALERTE; ARS51-ALERTE; ARS54-ALERTE; ARS59-ALERTE; ARS63-ALERTE; ARS67-ALERTE; ARS69-ALERTE; ARS75-ALERTE; ARS76-ALERTE; ARS80-ALERTE,; ARS86-ALERTE; ARS87-ALERTE; ARS971-ALERTE; ARS972-ALERTE,; ARS973-ALERTE; ARS-OI-ALERTE
Cc : BOURRIER, Philippe; CARMES, Joëlle; PAUX, Thierry; SALICIS, François; CASSAN, Christine; BRAHIC, Olivier; DARRIEUMERLOU, Annick; MAGNE, Pauline; PHILIPPE, Jean-Marc; 'PELLETIER, Nicole'; 'THEVENIAUD, Laurent'; ARSZONE13-ALERTE; arszone33-alerte; ARSZONE35-ALERTE; ARSZONE54-ALERTE; ARSZONE59-DEFENSE; ARSZONE69-ALERTE; ARSZONE75-ALERTE; ARSZONE972-DEFENSE,; ARSZONEOI-ALERTE
Objet : MINSANTE/CORRUSS 311 : Remplacement du Bromure de vercuronium dans les PSM
Pour action des ARS
 

Bonjour,
 

L'arrêt de la commercialisation du Bromure de vercuronium (NORCURON® 4 mg) et la rupture de stock de la forme à 10 mg sans perspective de disponibilité à moyen terme imposent de remplacer rapidement ce curare dans la dotation des PSM pour en assurer le maintien opérationnel.

 

Après consultation, organisée par l’EPRUS, auprès des membres désignés de sa future commissions consultative « conduite est moyens sanitaires opérationnels » (CCMSO) le Bromure de rocuronium (ESMERON®) a été choisi pour remplacer le Bromure de vercuronium.
 

En effet, après consultation des experts préfigurant la CCMSO, l'EPRUS propose de remplacer dans les PSM le bromure de vecuronium par le bromure de rocuronium pour les motifs suivants :
· la pharmacocinétique, le délai et la durée d'action pour ces deux molécules sont proches ; 

· le bromure de rocuronium est le curare non dépolarisant (durée d'action intermédiaire) qui a la durée de conservation la plus longue (36 mois au lieu de 24 mois, à 5°C +/-3°C). De plus, le  bromure de rocuronium présente l’avantage d’être stocké pendant 12 semaines à température ambiante (15-25°C) ; 

· le délai d’action court du rocuronium lui permet d’être également une alternative à la Célocurine pour l’intubation. Ce dernier point est intéressant puisque la Célocurine peut être contre-indiquée en cas de Crush syndrome.
Vous trouverez à l’adresse suivante la composition actualisée des PSM : http://www.sante.gouv.fr/les-postes-sanitaires-mobiles-psm.html
 

Vous veillerez à diffuser cette information auprès des établissements de santé détenteur d’un PSM pour mise en conformité.
 

Le respect de la composition des PSM est impérative afin d’assurer l’homogénéité nationale du dispositif.
 

La commission consultative « conduite est moyens sanitaires opérationnels » de l’EPRUS sera chargée de proposer une actualisation de la composition des PSM pour une mise en œuvre en 2014.
Bien cordialement.
 

Département des Urgences Sanitaires 
Direction Générale de la Santé 

@ :     alerte@sante.gouv.fr 
Tél :   01 40 56 57 84 

Précisions complémentaires ARS zone de défense Est en date du 15 juillet 2013 

 

A la suite de la diffusion de l'instruction nationale relative au remplacement du Bromure de vercuronium dans les PSM, nous vous prions de prendre en compte les précisons suivantes apportées par l'ARS Lorraine (ARS zone de défense Est) :
 

La composition  des malles PSM se devant d'être homogène sur le territoire national, il convient de remplacer les ampoules de Norcuron, même celles encore présentes (non périmées) dans les malles 6 des lots polyvalents des PSM, par l'Esmeron, selon les dosages et quantités indiquées dans la composition  des malles (cf. lien internet dans le message ci-dessous).   
 

Pour les établissements de santé détenteurs de PSM2, il convient également de remplacer le Norcuron figurant dans les 2 lots principaux (60 ampoules par lot). 
 

Enfin, il est précisé sur le site internet national, pour le stockage : 
 

	conserver au réfrigérateur en cas de mobilisation du PSM, ranger dans une boîte isotherme dans les malles A6-B6-C6-D6 du lot polyvalent et 1 .12 - 2.12 du lot principal 


